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ISTRUZIONI GENERALI 
La presente lista è stata predisposta facendo riferimento alla norma UNI EN ISO 15189:2024 e ai documenti ACCREDIA RG-02, RT-35, RG-09, RT-26, RT-39. Le modifiche rispetto alla revisione precedente non sono evidenziate, in quanto trattasi di modifiche formali (aggiornamento traduzioni e riferimenti RT-39).
L’Errata Corrige della presente lista è dovuta a modifiche di carattere formale (modifiche di formattazione).
Le ulteriori domande specifiche per i POCT sono riportate in carattere azzurro.
La presente check list è una guida per la conduzione della verifica e non costituisce di per sé un documento prescrittivo. Le singole domande vanno approfondite alla luce dei requisiti specifici della norma di riferimento e delle indicazioni dei Regolamenti per l’accreditamento applicabili.
Nel corso della visita di valutazione dovranno essere registrate sinteticamente le evidenze di conformità o le carenze riscontrate (con il supporto, per i paragrafi applicabili, dell’ispettore tecnico) e i riferimenti alle persone intervistate, alle attrezzature verificate, ai documenti esaminati, ecc.
Lo spazio nella colonna identificata con una "R" deve essere marcato con un asterisco (o altro segno identificativo) nel caso in cui l'esame del requisito in oggetto abbia dato luogo ad un rilievo. La colonna "R" è riferita alla singola visita in corso. 
Per la formulazione e registrazione dei rilievi vedere procedura PG-09-DL.
Il campo “note" (ultima pagina della presente lista), può essere utilizzato per ulteriori annotazioni aggiuntive e/o per la registrazione dei rilievi da formalizzare successivamente.
Istruzioni per la predisposizione del plico:
Al termine della visita ciascun compilatore deve provvedere a controfirmare la/le proprie check list, quindi:
A) Ciascun ispettore tecnico deve provvedere a compilare l’intestazione della propria check list con i dati di pertinenza del Laboratorio/sede come sopra descritto (e ripetuto nella check list di pertinenza).
	A fine visita, deve compilare la modulistica di pertinenza sull’applicativo 3A e consegnare all’ispettore di sistema le proprie check list unitamente ai rapporti relativi agli esami eseguiti in visita e a quelli campionati da archivio (opportunamente anonimizzati). 
	Su ciascuno dei rapporti emessi in visita / campionati dovrà essere riportato il corrispondente N° di esame.
B) L’ispettore di sistema deve compilare l’intestazione della propria check list con i dati di pertinenza del Laboratorio/sede.
La verifica di chiusura dei rilievi documentali deve essere registrata al §10 della check list. 
La verifica di chiusura dei rilievi della visita precedente deve essere registrata sull’applicativo 3A. 
Gli allegati (rapporti, documenti relativi alla pratica di accreditamento consegnati in visita, evidenze documentali di chiusura reclami/segnalazioni…) devono essere elencati al §11 della check list, compilando le apposite tabelle. 
Tutte le tabelle sono riferite alla sola visita in corso. L’ispettore di sistema dovrà aver cura di cancellare quelle relative alle visite precedenti. 
A fine visita, l’ispettore di sistema deve raccogliere i documenti prodotti/raccolti dagli ispettori tecnici, verificare la correttezza della compilazione e predisporre il plico per l’invio ad ACCREDIA. Il plico deve essere predisposto in un unico file pdf per ciascuna sede del Laboratorio (laddove le dimensioni dei referti non lo consentano è consentito allegarli separatamente, cercando comunque di accorpare i documenti nel numero minore possibile di files).
NOTA ESPLICATIVA PER I LABORATORI: La presente lista può essere utilizzata come strumento di autovalutazione. Non è consigliato l’uso di questa lista per gli audit interni. Si ricorda che i punti di riscontro contenuti nella lista rappresentano un riferimento per gli ispettori, i quali potranno integrarli con ulteriori punti da verificare nel corso della visita.
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	CHIUSURA DELLA VISITA

	Riunione interna del team ispettivo, preliminare alla apertura della visita
· Richiamare al team i criteri generali di conduzione della visita
· Sintetizzare gli esami che saranno eseguiti/campionati 
· Coordinare il team per la verifica di chiusura dei rilievi precedenti
· verificare la correttezza delle informazioni di visita presenti in 3A (es. data inizio visita)
	Riunione interna del team ispettivo, preliminare alla chiusura della visita
· Riesame congiunto degli eventuali rilievi formulati dagli ispettori, loro classificazione e compilazione nell’applicativo 3A 
· Compilazione del modulo MD-09-11-DL, eventuale MD-09-36-DL, MD-09-08-DL, MD-09-09-DL
· Raccolta di tutte le check list compilate dagli ispettori tecnici
· Raccolta dei rapporti da allegare alla check list 

	Riunione iniziale con il Laboratorio
· Presentare i componenti del team
· Esporre le finalità della visita di valutazione, le modalità di conduzione della verifica, di registrazione delle evidenze oggettive, di registrazione e successiva notifica degli eventuali rilievi.
· Richiedere la disponibilità di una sala riservata per le riunioni interne del team ispettivo.
· Confermare verbalmente l'impegno alla riservatezza già sottoscritto dal team ispettivo.
· Ricordare al laboratorio che la presa visione delle risultanze visita è prevista attraverso l’applicativo 3A. Per evitare problematiche di collegamento al termine della visita, invitarlo a verificare le credenziali e il collegamento per la riunione finale. 
· Descrivere le modalità comportamentali di eventuali osservatori.
· Comunicare gli esami da effettuare (comprese quelle non riportate nel piano di visita ed eventualmente quelle presso i POC) e la numerazione attribuita.
· Comunicare per quali esami sono richiesti i rapporti, richiedendo:
· effettuazione della accettazione/registrazione del campione; 
· apposizione del Marchio ACCREDIA (o simulazione in caso di primo accreditamento);
· Confermare il piano della visita, compresa la disponibilità degli interlocutori necessari, l’eventuale logistica delle attività in campo e l’orario delle pause e della riunione finale
· Richiedere informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui dovranno operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Laboratorio in relazioni alle attività svolte, compresi i DPI previsti e disponibili, o richiedere conferma che sussistano le condizioni di sicurezza già trasmesse ad ACCREDIA attraverso il MD-19 in fase di programmazione della verifica.
	Riunione finale con il Laboratorio
· Riassumere le azioni svolte ricordando al Laboratorio che le verifiche di sistema e tecniche sono state svolte con il criterio del campionamento.
· Abilitare il laboratorio, tramite la funzione “mostra al laboratorio” del 3A.
· Notificare gli eventuali rilievi, facendo presente che l'approvazione definitiva dei rilievi e della relativa classificazione è di competenza della Direzione ACCREDIA.
· Fornire al Laboratorio, se richiesti, chiarimenti sui rilievi notificati, facendo presente che ogni parere difforme deve essere registrato tramite la funzionalità riserve di 3A.
· Notificare il modulo MD-09-08-DL, facendo presente che il rapporto contiene considerazioni formulate dal team ispettivo, non vincolanti per ACCREDIA e soggette a successiva e ricordando al Laboratorio che le decisioni su concessione/mantenimento/estensione/sospensione/ riduzione/revoca dell'accreditamento sono prese dai competenti organi di ACCREDIA.
· Accertarsi che il Direttore del Laboratorio prenda visione elettronicamente delle risultanze della visita.
· Far presente che le eventuali riserve formulate dal Laboratorio dovranno essere caricate sul 3A entro i termini previsti 
· Descrivere sinteticamente le azioni ACCREDIA conseguenti alla visita di valutazione. 



INFORMAZIONI GENERALI 

	
	A_S_E_
	A_S_E_
	A_S_E_
	A_S_E_

	Data verifica
	
	
	
	

	Modalità di verifica (presenza/remoto/mista)
	
	
	
	

	Laboratorio valutato
	
	
	
	

	Numero totale sedi 
(specificare eventuali POCT)
	
	
	
	

	Team
	
	
	
	

	Rappresentante della Direzione ACCREDIA (RD)
	
	
	
	

	Osservatori
	
	
	
	

	MD-19
Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e misure di tutela. Indicare se: 
· ricevuto prima della visita, 
· consegnato in riunione iniziale (in tal caso allegarlo alla presente check list) 
	
	
	
	

	RIUNIONE INIZIALE: 
data, ora, personale del Lab. presente 
	
	
	
	

	RIUNIONE FINALE: 
data, ora, personale del Lab. presente
	
	
	
	




PIANO DELLE VERIFICHE (indicare la data e, ove necessario, l’orario pianificato per le verifiche dei requisiti)
	Attività
	Funzioni da intervistare
	A_S_E_
	A_S_E_
	A_S_E_
	A_S_E_

	Riunione preliminare all'apertura
	
	
	
	
	

	Riunione iniziale con il Laboratorio
	
	
	
	
	

	Esame DA  ed atti connessi
	
	
	
	
	

	4.1 	Imparzialità̀ 
	
	
	
	
	

	4.2 	Riservatezza
	
	
	
	
	

	4.3 	Requisiti relativi ai pazienti
	
	
	
	
	

	5	Requisiti strutturali e di governance
	
	
	
	
	

	6.1 	Generalità
	
	
	
	
	

	6.2 	Personale
	
	
	
	
	

	6.3 	Strutture e condizioni ambientali
	
	
	
	
	

	6.4 	Attrezzatura
	
	
	
	
	

	6.5 	Taratura dell’attrezzatura e riferibilità metrologica 
	
	
	
	
	

	6.6 	Reagenti e consumabili
	
	
	
	
	

	6.7 	Accordi di servizio
	
	
	
	
	

	6.8 	Prodotti e servizi forniti dall'esterno
	
	
	
	
	

	7.1 	Generalità
	
	
	
	
	

	7.2 	Processi pre-esame
	
	
	
	
	

	7.3 	Processi di esame
	
	
	
	
	

	7.4 	Processi post-esame
	
	
	
	
	

	7.5	     Attività non conformi
	
	
	
	
	

	7.6 	Controllo dei dati e gestione delle informazioni
	
	
	
	
	

	7.7   	Reclami
	
	
	
	
	

	7.8	     Pianificazione della continuità delle attività e della preparazione alle emergenze
	
	
	
	
	

	8.1 	Requisiti generali
	
	
	
	
	

	8.2 	Documentazione del sistema di gestione
	
	
	
	
	

	8.3 	Controllo dei documenti del sistema di gestione 
	
	
	
	
	

	8.4 	Controllo delle registrazioni
	
	
	
	
	

	8.5	     Azioni per affrontare rischi e opportunità̀ di miglioramento
	
	
	
	
	

	8.6 	Miglioramento
	
	
	
	
	

	8.7 	Non conformità e azioni correttive
	
	
	
	
	

	8.8 	Valutazioni
	
	
	
	
	

	8.9 	Riesame di Direzione
	
	
	
	
	

	Riunione preliminare alla chiusura
	
	
	
	
	

	Riunione finale con il Laboratorio
	
	
	
	
	



VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE PRELIMINARI E ULTERIORI INFORMAZIONI

	VERIFICHE
	A___S___E
	A___S___E
	A___S___E
	A___S___E
	R

	Indicare data e revisione del manuale / Self Assesment esaminato nel corso della visita (ove applicabile).
	
	
	
	
	

	Indicare data e revisione della DA-08 All.1 presentata in visita dal Laboratorio ed allegata dagli ispettori alla presente check list (ove applicabile). 
	
	
	
	
	

	Il laboratorio è responsabile dell’attività di raccolta dei campioni prelevati (prelievo)? Se sì, indicare data e revisione della DA-08 All.2. Nel caso in cui siano state effettuate revisioni in visita allegarla alla presente check list.
	
	
	
	
	

	Il laboratorio ha accreditato POCT? Esiste l’elenco dei siti ove sono eseguiti i POCT e i sistemi analitici utilizzati? Segnalare eventuali variazioni rispetto alle informazioni della DA-08 All.3 o all’elenco dei POCT accreditati.
	
	
	
	
	

	Il Laboratorio è accreditato con campo flessibile? 
	
	
	
	
	

	Il Laboratorio ha avuto un processo di sospensione nel periodo antecedente alla visita?
In caso affermativo, ne ha data opportuna comunicazione ai clienti coinvolti?
	
	
	
	
	

	Nel periodo antecedente alla visita sono pervenuti ad ACCREDIA reclami/segnalazioni verso l’operato del Laboratorio? 
Indicare come il Laboratorio ha gestito i reclami/le segnalazioni a suo carico e, ove applicabile, allegare alla presente checklist le evidenze documentali di chiusura (vedere §11.3)
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CAMPO DI ACCREDITAMENTO FLESSIBILE (cfr. RT-26)

	§
	VERIFICHE
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	R

	
	Riportare i riferimenti della procedura per la gestione dell’accreditamento con campo flessibile del Laboratorio (codifica, revisione e data di emissione). Tale procedura, se revisionata, continua ad essere conforme a quanto previsto dal Regolamento RT-26?
	
	
	
	
	

	
	Riportare il link al sito web del laboratorio, ove è pubblicato l’elenco di dettaglio dell’accreditamento flessibile gestito dal laboratorio.
	
	
	
	
	

	
	L’elenco di dettaglio riporta tutte le informazioni previste da RT-26?
La pubblicazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla procedura del Laboratorio? (es. responsabilità, verifica, validazione, tempistiche)?
	
	
	
	
	

	
	Quante revisioni dell’elenco di dettaglio sono state pubblicate dal Laboratorio dalla visita precedente? 
Gli inserimenti nell’elenco di dettaglio sono coerenti con il perimetro della flessibilità concesso al laboratorio?
Verificare che non includano nuove tecniche di esame non coperte dal campo di accreditamento.
	
	
	
	
	

	
	Per ciascuna esame in accreditamento flessibile, è gestito almeno un esame nell’elenco di dettaglio? (cfr. RT-26 §5.5.1)
	
	
	
	
	



REQUISITI GENERALI

	§
	VERIFICHE
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	R
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	Imparzialità
	
	
	
	
	

	
	La Direzione è impegnata a salvaguardare l’imparzialità?
Il laboratorio monitora le sue attività e le sue relazioni, compresi i rapporti del proprio personale, per identificare le minacce alla sua imparzialità? 
Se viene individuata una minaccia all'imparzialità, le conseguenze vengono evitate o ridotte al minimo in modo che l'imparzialità non sia compromessa? 
	
	
	
	
	

	4.2
	Riservatezza
	
	
	
	
	

	
	Il Laboratorio ha definito misure per garantire la “privacy” e la riservatezza delle informazioni del paziente attraverso le seguenti misure:
a. accordi legalmente vincolanti con i pazienti in merito alla gestione delle informazioni acquisite dal laboratorio;
b. modalità di comunicazione al paziente di divulgazione di informazioni riservate, nel caso sia richiesto per legge o a seguito di accordi con il paziente;
c. requisiti di riservatezza delle informazioni relative al paziente pervenute da fonti esterne (ad esempio reclamante, autorità); 
d. impegno alla riservatezza del personale e dei collaboratori del Laboratorio;
e. impegno alla riservatezza del personale di enti esterni o soggetti con accesso alle informazioni del laboratorio che agiscono per conto del laboratorio.
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	Requisiti relativi ai pazienti
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio ha stabilito e attuato processi per:
a. ricevere informazioni dai pazienti e dagli utenti per la selezione degli esami e l’interpretazione dei risultati;
b. fornire informazioni ai pazienti e agli utenti sui processi di esame, compresi i costi, ove applicabile, e i tempi di attesa dei risultati;
c. riesaminare periodicamente l’appropriatezza clinica degli esami offerti;
d. ove appropriato, informare circa incidenti che hanno o possono provocare danni ai pazienti e relative azioni di mitigazione;
e. trattare i pazienti e i relativi campioni con dovuta attenzione e rispetto;
f. quando necessario, ottenere il consenso informato (verificare la presenza di requisiti cogenti nazionali e/o regionali);
g. garantire la disponibilità e integrità di campioni e registrazioni per il tempo necessario, anche se il laboratorio cessa la sua attività o viene acquisito;
h. rendere disponibili le informazioni dei pazienti su loro richiesta o su richiesta di sanitari per loro conto;
i. sostenere i diritti dei pazienti per un'assistenza libera da discriminazioni.
	
	
	
	
	



REQUISITI STRUTTURALI E DI GOVERNANCE

	§
	VERIFICHE
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	R

	5
	Requisiti strutturali e di governance
	
	
	
	
	

	5.1  
	Relativamente all’identità giuridica del Laboratorio, ci sono state variazioni rispetto al contenuto dei documenti inviati ad ACCREDIA (es. ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante)?
Valutare anche variazioni dell’autorizzazione all’esercizio ed eventuale accreditamento istituzionale del Laboratorio.
	
	
	
	
	

	5.2
	È stato nominato il Direttore del Laboratorio e sono documentati i relativi compiti e responsabilità? 
Laddove esistano requisiti cogenti di competenza e qualifica del Direttore del Laboratorio, sono rispettati? 
Tra i compiti e responsabilità è prevista l’attuazione del sistema di gestione, compresa l'applicazione della gestione del rischio? 
Il Direttore ha delegato compiti e responsabilità a personale qualificato e competente?
	

	
	
	
	

	5.3
	La gamma delle attività di Laboratorio per le quali opera in conformità alla UNI EN ISO 15189 è coerente con quello indicato sul Manuale Qualità/Self assesment? 

Specificare le attività di laboratorio svolte in siti diversi dalla sede principale (ad es. POCT, punti prelievo).

Nel caso di POCT, il laboratorio assicura il rispetto dei requisiti applicabili della UNI EN ISO 15189, inclusi quelli indicati nell’allegato A?
Specificare i requisiti non applicabili.

L’affidamento all’esterno in maniera continuativa di attività̀ accreditate è escluso dal campo dell'accreditamento?

Tra le attività è prevista quella di consulenza per soddisfare le esigenze di pazienti e utenti? Come viene svolta?
Vengono presi in considerazione gli aspetti indicati al §5.3.3. della norma? 
	
	
	
	
	

	5.4
	È definita la struttura organizzativa del laboratorio (organigramma o altro documento che la illustra), la sua collocazione nell'eventuale organizzazione madre?
Esistono documenti in cui sono specificate la responsabilità, l'autorità e le interrelazioni del personale che influisce sui risultati delle attività di laboratorio?
	
	
	
	
	

	5.4
A.2
	È definita la struttura organizzativa dei POCT collegati con il laboratorio?

Le responsabilità e le autorità sono definite in accordi di servizio tra il laboratorio e gli enti che utilizzano i POCT e comunicate internamente?

Questi accordi hanno l'approvazione clinica e, ove applicabile, l'approvazione finanziaria?

Questi accordi sono gestiti tramite un gruppo di professionisti sanitari (ad es. comitato consultivo medico)?
	
	
	
	
	

	5.4
	Sono definite procedure nella misura necessaria ad assicurare la coerente applicazione delle proprie attività di laboratorio e la validità dei risultati?
	
	
	
	
	

	5.4
	Il personale preposto all’implementazione e al mantenimento del sistema di gestione ha sufficiente responsabilità, autorità e risorse per assicurare che il sistema di gestione sia attuato e seguito in ogni momento?
	
	
	
	
	

	A3
	Il laboratorio ha nominato una persona con formazione ed esperienza adeguate come responsabile della qualità del POCT, che includa il riesame e la conformità ai requisiti della norma e del sistema di gestione?
	
	
	
	
	

	5.5
	La Direzione del Laboratorio ha stabilito obiettivi e politiche per soddisfare le esigenze dei pazienti e utenti, di impegnarsi in una buona pratica professionale, di fornire esami che soddisfino l’uso previsto, di essere conformi alla norma ISO 15189?

Vedere anche §8.2 per documentazione del sistema di gestione.

Gli obiettivi interessano tutta l’organizzazione, sono misurabili e sono definiti indicatori di qualità per monitorare le prestazioni previste?

È conservata l'integrità del sistema di gestione in caso di cambiamenti?
	
	
	
	
	

	5.6
	Il laboratorio ha stabilito, implementato e mantenuto processi:
- per identificare i rischi di danno per i pazienti e le opportunità di miglioramento dell’assistenza ai pazienti associata ai suoi esami e attività, e 
- per sviluppare azioni per affrontare sia i rischi che le opportunità di miglioramento?
Vedere anche §7.1 e 8.5.
	
	
	
	
	


REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE

	§
	VERIFICHE
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	A__S__E__
	R

	6.2
	Personale
	
	
	
	
	

	












	Quali modalità (sensibilizzazione, formazione, riunioni, ecc.) assicurano che il personale interno ed esterno, che potrebbe influenzare i risultati delle attività di laboratorio:
- agisca in modo imparziale ed etico, 
- sia in numero adeguato e competente per le attività del laboratorio,
- lavori in conformità con il sistema di gestione del laboratorio, 
- sia attento alle esigenze e ai requisiti degli utenti e della norma?

Sono definiti per ogni funzione che influenza i risultati delle attività del laboratorio, la descrizione della mansione e i requisiti di competenza, anche in accordo ad eventuali requisiti cogenti applicabili alle attività oggetto di accreditamento (es. iscrizione albi, possesso di specializzazioni, ecc.)?   

Il personale è autorizzato a svolgere le specifiche attività di laboratorio (pre-esame, esame e post-esame) come ad esempio:
a) selezione, sviluppo, modifica, validazione e verifica dei metodi;
b) riesame, rilascio e refertazione dei risultati;
c) accesso ai dati e alle informazioni dei pazienti, inserimento dei dati dei pazienti e dei risultati degli esami, modifica dei dati dei pazienti o dei risultati degli esami?

Sono stabiliti metodi di valutazione delle competenze, frequenza della valutazione e registrazioni che dimostrino le competenze?

Per il nuovo personale è disponibile un programma di inserimento, che preveda informazioni sull’organizzazione, l’ambiente di lavoro, il reparto, le strutture e i requisiti di sicurezza e salute applicabili?

Il personale del laboratorio partecipa a programmi di formazione continua e sviluppo professionale, la cui adeguatezza è periodicamente riesaminata? 

	
	
	
	
	

	
	Sono disponibili procedure e registrazioni relativamente a:
a) requisiti di competenza;
b) descrizione delle posizioni;
c) addestramento e riaddestramento;
d) autorizzazioni;
e) monitoraggio della competenza
	
	
	
	
	

	A.4
	È stata nominata una persona per il/i POCT, che abbia formazione ed esperienza adeguate, per:
· gestire la formazione, tramite lo sviluppo, l’implementazione e il mantenimento di un adeguato programma di formazione teorico e pratico?
· effettuare la valutazione delle competenze del personale che esegue il/i POCT?
	
	
	
	
	

	6.3
	Strutture e condizioni ambientali
	
	
	
	
	

	
	Sono specificati, monitorati e registrati i requisiti per le strutture e condizioni ambientali per lo svolgimento delle attività di laboratorio (inclusi locali pre-esame, stoccaggio consumabili e campioni, POCT)?

Tali requisiti sono definiti sulla base di valutazioni effettuate dal laboratorio, requisiti cogenti, indicazioni dei metodi di esame, di linee guida di settore o di norme tecniche?
Sono controllati gli accessi al laboratorio considerando sicurezza, riservatezza, qualità e protezione delle informazioni mediche e dei campioni dei pazienti?

Sono definiti sistemi per prevenire contaminazioni, interferenze o influenze negative sulle attività del laboratorio, che possono derivare da fonti di energia, illuminazione, ventilazione, rumore, acqua e smaltimento dei rifiuti?

Sono monitorati gli impianti e i dispositivi di sicurezza (es. sistemi di allarme, docce di emergenza, lavaocchi, apparecchiature per la rianimazione)?
Sono forniti spazi per il personale, servizi igienici, spogliatoi, aree di studio e per le pause?

	
	
	
	
	

	6.4
	Attrezzatura
	
	
	
	
	

	
	Le attrezzature utilizzate per gli esami in accreditamento sono accessibili, sotto controllo permanente del laboratorio, conformi alle specifiche del produttore? In caso contrario verificare come vengono gestite.
Verificare, per la gestione delle attrezzature (sia del laboratorio che dei POCT), i procedimenti adottati e le registrazioni conseguenti, relative a: 
1) identificazione / etichettatura degli elementi della attrezzatura, inclusi software e firmware;
2) dettagli del fabbricante e del fornitore; 
3) date di ricezione, collaudo e messa in servizio; 
4) condizione al ricevimento (ad es. nuovo, usato o ricondizionato);
5) evidenza che l’attrezzatura è conforme ai criteri di accettabilità specificati;
6) posizione attuale;
7) personale per la loro gestione addestrato, autorizzato e competente;
8) istruzioni del fabbricante, prontamente disponibili;
9) programma di manutenzione preventiva, basato sulle istruzioni del produttore ed eventuali registrazioni di deviazioni dal programma;
10) manutenzioni eseguite dal laboratorio e/o da un fornitore di servizi esterno autorizzato;
11) condizioni di lavoro sicure e funzionanti (es. sicurezza elettrica, arresto di emergenza e la manipolazione e lo smaltimento sicuri di materiali pericolosi)
12) danneggiamento, malfunzionamento, modifica o riparazione della attrezzatura, richiami del produttore; conseguente analisi delle deviazioni dai requisiti specificati e azioni in caso di attività non conforme;
13) eventi avversi ed infortuni attribuiti direttamente ad attrezzature specifiche ed eventuali azioni conseguenti (es. segnalazione al fornitore alle autorità competenti)
14) programma di taratura e rapporti o certificati di tarature o verifiche, o entrambi, inclusi date, orari e risultati;
15) stato della attrezzatura come attivo o in servizio, fuori servizio, in quarantena, ritirato o obsoleto;
16) gestione di eventuali sostituzioni.

Le registrazioni di cui sopra sono conservate e disponibili per la durata della attrezzatura o più a lungo?
	
	

















	
	
	

	6.5
	Taratura dell'attrezzatura e riferibilità metrologica 
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio ha definito i requisiti di riferibilità metrologica per le proprie attrezzature? 
Tali requisiti sono conformi al documento ILAC P10 (vedere RT-35 §6.5.3).

Sono disponibili registrazioni?
	
	
	
	
	

	6.6
	Reagenti e consumabili
	
	
	
	
	

	
	Verificare, per la gestione dei reagenti (compresi quelli preparati, ricostituiti o combinati internamente) e consumabili, i procedimenti adottati e le registrazioni conseguenti relative a:
1) ricevimento presso il laboratorio; ove la struttura ricevente sia diversa, il laboratorio deve verificare che disponga di adeguate capacità di stoccaggio e manipolazione per mantenere le forniture in modo da prevenire danni e deterioramento; 
2) identificazione; 
3) il codice della partita o il numero del lotto;
4) informazioni del produttore, eventuali istruzioni d’uso preparate internamente; 
5) sistema di gestione dell'inventario, con eventuale separazione di prodotti da controllare o non accettati;
6) data di ricezione e stato di ricezione, data di scadenza, data del primo utilizzo e, ove applicabile, data in cui il reagente o il materiale di consumo è stato messo fuori servizio;
7) per quelli preparati, ricostituiti o combinati internamente riferimento alla persona o alle persone che si occupano della preparazione, nonché le date di preparazione e di scadenza;
8) segnalazione di eventi avversi/danni, loro analisi ed eventuali comunicazioni conseguenti;
9) eventuali richiami o avvisi ricevuti dal produttore e azioni conseguenti intraprese.
	
	
	
	
	

	6.7
	Accordi di servizio
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio ha definito una procedura per stabilire e riesaminare periodicamente gli accordi per la fornitura di attività di laboratorio, che garantisca che: 
· i requisiti siano specificati;
· il laboratorio abbia la capacità e le risorse per soddisfare i requisiti;
· quando applicabile, il laboratorio informi l’utente delle attività specifiche da svolgere da parte dei laboratori subfornitori e dai consulenti. 

In quali documenti e registrazioni sono contenuti i termini degli accordi tra il laboratorio e i suoi clienti e utenti (es. Carta dei servizi, protocolli, prescrizioni, convenzioni, offerte, ordini, ecc.)? 

Vi è evidenza del riesame di tali documenti e registrazioni da parte di personale incaricato?
Il laboratorio avvisa l'utente delle attività specifiche che devono essere svolte dai laboratori esterni e dai consulenti?

Gli utenti del laboratorio sono informati di qualsiasi modifica a un accordo che possa influire sui risultati dell'esame?

I clienti e utenti sono informati del significato dell’accreditamento, sull’accreditamento degli esami oggetto dei contratti, dell’esistenza della convenzione ACCREDIA e dei tempi di conservazione delle registrazioni relative agli esami svolti?
Il laboratorio segue le prescrizioni del RG-09 per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA o del riferimento all’accreditamento nella documentazione indirizzata all’esterno?  
Verifica di:
· carta intestata;
· carta dei servizi;
· contratti;
· sito WEB;
· social network;
I contenuti del sito WEB/dei social network del laboratorio collegabili all'accreditamento sono conformi rispetto a quanto previsto da RG-09?

Le attività̀ coperte da accreditamento sono contrattualmente gestite come accreditate (vedere RT-35 e RG-09), a meno che non sia esplicitamente richiesto dal cliente il contrario (rif. EA 3/01)? 
	
	

	
	
	

	A.2
	Per i POCT verificare gli accordi di servizio con il laboratorio. Vedi p.to 5.4.
	
	
	
	
	

	6.8
	Prodotti e servizi forniti dall’esterno
	
	
	
	
	

	
	Verificare, per la gestione dei prodotti e servizi forniti esternamente, i procedimenti adottati e le registrazioni conseguenti relative a: 
a. definizione, riesame e approvazione dei requisiti del Laboratorio per i prodotti e servizi forniti dall'esterno (es. tramite capitolato, catalogo, ordine, offerta);
b. definizione dei criteri per qualifica, selezione, valutazione delle prestazioni e rivalutazione dei fornitori esterni (si ricorda che per l’acquisto di tarature/VEQ/materiale di riferimento, la competenza del fornitore può essere dimostrata dall’accreditamento per la specifica attività, es. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 17034);
c. assicurazione che i prodotti e i servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti stabiliti o, quando applicabile, ai requisiti di norma, prima che vengano utilizzati o forniti direttamente all’utente del laboratorio;
d. attuazione di azioni svolte in conseguenza alle risultanze delle valutazioni, del monitoraggio delle prestazioni e delle rivalutazioni dei fornitori esterni.
Per gestire queste attività il laboratorio collabora con altri dipartimenti o funzioni organizzative?
	
	
	
	
	

	
	Nel caso di incarico a laboratori subfornitori o consulenti che forniscono interpretazioni e consigli, il laboratorio ha comunicato i propri requisiti, per:
a) le procedure, gli esami, le relazioni e le consulenze da fornire;
b) la gestione dei risultati critici;
c) eventuali qualifiche richieste ed evidenza della competenza?

È mantenuto un elenco di tutti i laboratori  subfornitori e consulenti?

MEMO: verificare i requisiti e le condizioni di invio dei campioni ai laboratori  subfornitori.
	
	
	
	
	


REQUISITI DI PROCESSO
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	7.1
	Generalità
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio ha identificato i potenziali rischi per la cura del paziente nei processi di pre-esame, esame e post-esame?

Tali rischi sono stati valutati e mitigati per quanto possibile? 

Ove appropriato i rischi residui sono stati comunicati agli utenti?

I rischi identificati e l'efficacia dei processi di mitigazione sono monitorati?

Sono state identificate opportunità e adottate azioni per migliorare l’assistenza al paziente?
	 
	
	
	
	

	7.2
	Processi pre-esame
	
	
	
	
	

	
	MEMO: 
L’attività di raccolta (prelievo) del campione indipendentemente da dove essa è eseguita (a domicilio, su autoemoteca, in una sede temporanea, ecc.), incluso il trasporto dei campioni alla sede di esecuzione degli esami, è accreditabile purché condotta sotto la responsabilità del laboratorio che chiede l’accreditamento e solo se finalizzata ad ottenere campioni destinati alla successiva esecuzione di esami accreditati. Non è accreditabile, pertanto, la raccolta finalizzata a trasfusione, mentre è accreditabile quella finalizzata a esami sul donatore.
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio dispone di procedure per le attività pre-esame e le rende accessibili al personale pertinente (es. prevede che ogni revisione venga distribuita a tutti i punti prelievo?)

Il laboratorio rende disponibili informazioni adeguate ai propri utenti e pazienti? 

Le informazioni includono, se del caso:
a) l'ubicazione/i del laboratorio, gli orari di apertura e le informazioni di contatto;
b) le procedure per la richiesta e la raccolta dei campioni;
c) l'ambito delle attività di laboratorio e il tempo previsto per la consegna dei risultati;
d) la disponibilità di servizi di consulenza;
e) requisiti per il consenso del paziente;
f) fattori noti per avere un impatto significativo sull'esecuzione dell'esame o sull'interpretazione dei risultati;
g) il processo per inoltrare un reclamo?
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio dispone di procedure per la raccolta e la manipolazione dei campioni primari? Le informazioni sono messe a disposizione dei responsabili della raccolta dei campioni?
	
	
	
	
	

	7.3
	Processi di esame
	
	
	
	
	

	7.3.2
	Il laboratorio dispone di una procedura per verificare che sia in grado di eseguire correttamente i metodi di esame?
Sono conservate le seguenti registrazioni di verifica dei metodi IVDR:
1) specifiche prestazionali da raggiungere,
2) risultati ottenuti,
3) una dichiarazione del raggiungimento delle specifiche prestazionali e, in caso negativo, delle azioni intraprese?
	
	
	
	
	

	7.3.3
	Sono conservate le seguenti registrazioni di validazione dei metodi interni, ove applicabile:
1) la procedura di validazione utilizzata;
2) requisiti specifici per l'uso previsto;
3) determinazione delle specifiche prestazionali del metodo;
4) risultati ottenuti;
5) una dichiarazione sulla validità del metodo, specificando la sua idoneità per l'uso previsto?
	
	
	
	
	

	7.3.5
	Gli intervalli di riferimento biologico e i limiti decisionali clinici, quando necessari per l'interpretazione dei risultati dell'esame, sono definiti e comunicati agli utenti?

Sono periodicamente rivisti e le eventuali modifiche comunicate agli utenti?
	
	
	
	
	

	7.3.6
	Le procedure di esame e i documenti associati, comprese le istruzioni dei produttori richiamate nelle stesse, sono soggette a controllo documentale, sono scritte in una lingua compresa dal personale di laboratorio e sono disponibili nei luoghi appropriati?

Istruzioni di lavoro, diagrammi di flusso o altri sistemi che riassumono le informazioni chiave, disponibili nel luogo di lavoro, sono richiamati nella procedura di riferimento e sono aggiornati in linea con la stessa?
	
	
	
	
	

	7.3.7
	Il laboratorio ha previsto di partecipare a valutazione esterna di qualità, compresi i POCT, mediante un approccio basato sul rischio e secondo i criteri definiti in RT-39?
Si ricordano le prescrizioni relative a:
· piano (approccio basato sul rischio, requisiti cogenti, copertura del campo di accreditamento, ecc.);
· scelta dei fornitori;
· raggruppamenti (rappresentatività, livello e frequenza di partecipazione);
· requisiti minimi di partecipazione (copertura dei raggruppamenti di tutte le tecniche di esame e di tutte le matrici prima della concessione dell’accreditamento (o dell’estensione, o del rinnovo) + copertura dei raggruppamenti dell’intero campo di accreditamento in termini di materiale/matrice/prodotto, misurando/proprietà misurata e metodo/tecnica di esame in ciascun ciclo di accreditamento); 
· gestione dei risultati (conformi, non conformi, tendenze, sospensione accreditamento esami  nel caso di due esiti negativi consecutivi).

Il monitoraggio della validità dei risultati tramite CQI e VEQ è programmato e attuato:
· secondo una procedura definita;
· con una frequenza basata sulla stabilità e robustezza del metodo di esame e sul rischio di danno per il paziente derivante da un risultato errato;
· applicando tecniche statistiche per riesaminare i risultati;
· gestendo i risultati che non soddisfano i criteri di accettabilità definiti, con eventuali correzioni e azioni correttive, considerando anche l’impatto sui risultati rilasciati ai pazienti, la significatività clinica della non conformità ed eventuale necessità di informare gli utenti.
	
	
	
	
	

	7.4 
	Processi post-esame
	
	
	
	
	

	7.4.1.1
	È presente una procedura per avvisare gli utenti quando i risultati dell'esame sono disponibili in ritardo tenendo conto dell’impatto  del ritardo sul paziente (7.4.1.1)?

Tutte le informazioni associate ai rapporti emessi, sono conservate (vedere anche §8.4)?
	
	
	
	
	

	7.4.1.2
	I risultati sono riesaminati da personale autorizzato prima di essere emessi, valutati rispetto ai risultati dei CQI e, se del caso, alle informazioni cliniche disponibili e ai risultati degli esami precedenti? 
Sono definite specifiche procedure e stabilite le responsabilità in merito (7.4.1.2)?
	
	
	
	
	

	7.4.1.3
	Quando i risultati rientrano nei limiti decisionali critici stabiliti, sono comunicati all’utente o altra persona autorizzata, sono mantenute registrazioni delle attività intraprese che documentino data, ora, persona che ha notificato, la persona a cui è stato notificato, i risultati trasmessi, le eventuali difficoltà incontrate nella notifica.
 
È disponibile una procedura per il personale di laboratorio che definisce i livelli successivi di intervento da effettuare quando non è possibile contattare la persona responsabile?
	
	
	
	
	

	7.4.1.4
	a) Il laboratorio riporta, come concordato con gli utenti, i risultati in modo semplificato?

 Le informazioni elencate nei requisiti 7.4.1.6 e 7.4.1.7 della norma sono prontamente disponibili?

b) Sono trasmessi rapporti preliminari e, nel caso, sono seguiti sempre da un rapporto finale?

c) Sono forniti risultati verbalmente e, nel caso, sono conservate registrazioni in merito, dettagli della verifica dell'accuratezza della comunicazione, ed emesso un rapporto finale?

d) Sono garantite consulenze specifiche ai pazienti per i risultati degli esami con gravi implicazioni (ad esempio per malattie genetiche o determinate malattie infettive)?

e) Si utilizzano i risultati degli esami di laboratorio per altri scopi (ricerca, analisi statistiche) e se del caso sono rispettati i requisiti cogenti? (7.4.1.4)
	
	
	
	
	

	7.4.1.5
	In caso di selezione e preparazione automatica dei risultati, è garantito che:
a) i criteri per la selezione, il riesame e il rilascio automatizzati siano definiti, approvati, prontamente disponibili e compresi dal personale?
b) i criteri sono validati e approvati prima dell'uso, regolarmente riesaminati e verificati dopo modifiche al sistema di refertazione, qualora possa mettere a rischio il funzionamento dello stesso e il paziente?
c) i risultati selezionati sono identificabili per un riesame manuale e, se del caso, sono rintracciabili data e ora della selezione e del riesame, nonché l'identità di chi lo ha effettuato?
d) ove necessario è prevista la sospensione della selezione, riesame, rilascio e refertazione automatizzati? (7.4.1.5)
	
	
	
	
	

	7.4.1.6
	Verificare che i rapporti includano le seguenti informazioni (se alcune fossero omesse, il laboratorio deve documentarne il motivo):
a) identificazione univoca del paziente, data di prelievo del campione prelevato e la data di emissione del referto, in ogni pagina del referto;
b) identificazione del laboratorio che rilascia il rapporto;
c) nome o altra identificazione univoca dell'utente;
d) tipo di campione primario ed eventuali informazioni specifiche necessarie per descrivere il campione (ad esempio origine, sito di prelievo, descrizione macroscopica);
e) identificazione chiara e non ambigua degli esami effettuati;
f) identificazione del metodo di esame utilizzato, se pertinente, compresa, ove possibile e necessaria, identificazione armonizzata del misurando e del principio di misurazione;
g) risultati dell'esame con, se del caso, le unità di misura, riportate in unità SI, unità riconducibili a unità SI o altre unità applicabili;
h) intervalli di riferimento biologici, limiti decisionali clinici, rapporti di verosimiglianza, diagrammi/nomogrammi a supporto dei limiti di  decisionali clinici, se necessario;
i) identificazione degli esami effettuati nell'ambito di un programma di ricerca o sviluppo e per i quali non sono disponibili dichiarazioni specifiche sulle prestazioni di misurazione;
j) identificazione della persona o delle persone che riesaminano i risultati e autorizzano il rilascio del rapporto (se non contenuto nel rapporto, prontamente disponibile quando necessario);
k) individuazione di eventuali risultati da considerarsi preliminari;
l) indicazioni di eventuali risultati critici;
m) identificazione univoca che tutti i suoi componenti sono riconosciuti come parte di un rapporto completo e una chiara identificazione della fine del rapporto (ad esempio, numero di pagina rispetto al numero totale di pagine). 
(7.4.1.6).
	
	
	
	
	

	7.4.1.7
	Verificare che siano contenute, ove necessario le seguenti informazioni aggiuntive:
a) quando necessario per la cura del paziente, l’orario del prelievo del campione primario;
b) l’orario del rilascio del rapporto, che, se non presente, deve essere prontamente disponibile quando necessario;
c) l’identificazione degli esami o parti di esami eseguiti da un laboratorio subfornitore e delle informazioni fornite da consulenti, senza apportare modifiche, nonché il nome del laboratorio che esegue gli esami.
d) quando applicabile, un rapporto deve includere l'interpretazione dei risultati e commenti su:
1) qualità e idoneità del campione che possono compromettere il valore clinico dei risultati dell'esame;
2) discrepanze quando gli esami vengono eseguiti con procedure diverse (ad es. POCT) o in sedi diverse;
3) possibile rischio di interpretazione errata quando sono in uso unità di misura diverse a livello regionale o nazionale;
4) andamento dei risultati o cambiamenti significativi nel tempo?
(7.4.1.7)
	
	
	
	
	

	7.4.1.8
	Quando un risultato comunicato deve essere modificato o revisionato, le regole adottate dal laboratorio garantiscono che:
a) il motivo della revisione sia registrato e inserito nel rapporto revisionato, ove rilevante?
b) i risultati modificati comunicati tramite un documento aggiuntivo o tramite trasferimento di dati supplementare, siano chiaramente identificati come tali e sia indicata la data e l’identificazione del paziente del  rapporto  originale? 
c) l’utente sia informato della revisione? 
d) in caso di emissione di nuovo rapporto questo sia univocamente identificato e contenga il riferimento e la rintracciabilità al  rapporto originario che sostituisce? 
e) nel caso in cui il sistema di preparazione dei rapporti non possa conservare le revisioni, è conservata una registrazione?
(7.4.1.8).

MEMO: vedere RT-35 per i casi in cui è obbligatorio riemettere un rapporto. 
	

	
	
	
	

	
	A seguito della verifica dei rapporti di archivio, rintracciare la richiesta degli esami per valutare se fornisca informazioni sufficienti per garantire:
— tracciabilità univoca del paziente alla richiesta e al campione;
— identità e informazioni di contatto del richiedente;
— identificazione dell'esame o degli esami richiesti;
— possono essere forniti pareri clinici e tecnici informati e interpretazione clinica.

Sono state accettate anche richieste verbali?
(7.2.3.1)
	
	
	
	
	

	7.4.2
	Il laboratorio ha definito i tempi e le modalità di conservazione dei campioni dopo l’esecuzione dell’esame? Vedi p.ti da a) ad e) § 7.4.2.
	
	
	
	
	

	
	Il Marchio ACCREDIA sui rapporti è conforme ai criteri indicati nel documento RG-09?

MEMO: 
Relativamente al principio di trasparenza e obbligo di emettere rapporti con marchio/riferimento all’accreditamento per tutte le attività accreditate, si ricorda quanto previsto da RG-09: 
“Nel caso dei laboratori medici, operanti sul territorio nazionale, che dimostrino impossibilità tecniche per l’utilizzo del marchio o del riferimento all’accreditamento sui report, possono essere valutate soluzioni alternative, a seguito di richiesta scritta, opportunamente motivata. Tali soluzioni devono comunque garantire il rispetto del principio di trasparenza previsto dal documento EA-3/01.” 

Se i rapporti contengono anche risultati di attività non accreditate o con accreditamento sospeso, questi sono accompagnati dalla dichiarazione “attività non accreditata da ACCREDIA”, riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento evidenziato con il simbolo §? 

Il Marchio ACCREDIA (e/o il riferimento all’accreditamento) sui rapporti è utilizzato solo se contengono il risultato di almeno un esame accreditato eseguita dal Laboratorio?

Sono presenti casi in cui il cliente/utente richieda esplicitamente un rapporto non coperto da accreditamento e quindi senza marchio e/o riferimento all'accreditamento? In tal caso, tale richiesta deve essere prevista contrattualmente (vedere RG-09) e le attività̀ saranno considerate come non accreditate.

Verificare l’eventuale riferimento all’accreditamento o meno di esami eseguiti da laboratorio esterno.
(N.B.: Nel caso in cui il Laboratorio riporti su un proprio rapporti anche i risultati esami affidati esternamente a Laboratori accreditati per le specifiche attività, non è necessario indicarli come non accreditati, a condizione che sia indicato il numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell’Ente accreditante.)

Se il rapporto non riporta il Marchio ACCREDIA o altro riferimento all’accreditamento, verificare che non siano evidenziati gli esami non accreditati, né eventuali riferimenti all’accreditamento di Laboratori esterni.

Nel caso di presentazione semplificata dei risultati, l’utilizzo del marchio ACCREDIA è stato approvato preventivamente da ACCREDIA ed espressamente autorizzato (RG-09)? 

Sui rapporti emessi con marchio ACCREDIA (o riferimento) sono presenti anche altri marchi diversi da quello ACCREDIA e del Laboratorio titolare dell’accreditamento? In caso affermativo, l’uso è conforme a quanto previsto da RG-09 (documentazione che ne autorizzi l’utilizzo e non predominanza sul layout del rapporto)?

Verificare per i Laboratori il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, che non sia  riportato nel referto il Marchio dell’OdC.
	
	
	
	
	

	7.5
	Attività non conformi 
	
	
	
	
	

	
	È stato definito un processo da attuare relativamente ad attività non conformi e quali attività si prevede siano interessate da questo processo (condizione attrezzature e reagenti, monitoraggio delle fasi presame, esame e post esame, sistemi informativi ecc.)?

Valutando alcuni esempi di gestione di attività non conformi registrati dal laboratorio, vi sono le evidenze che il processo garantisca che: 
a) siano definite le responsabilità e le autorità per la gestione delle attività non conformi;
b) le azioni immediate e a lungo termine siano specificate e basate sull’analisi dei rischi;
c) gli esami vengano interrotti e sospesa l’emissione dei rapporti quando vi è il rischio di danni ai pazienti (verificare che il Laboratorio abbia comunicato ad ACCREDIA l’autosospensione dell’accreditamento per gli esami in questione §RT-35);
d) venga effettuata una valutazione del significato clinico dell’attività non conforme, compresi i risultati emessi prima dell’identificazione della non conformità;
e) venga presa una decisione sull’accettabilità dell’attività non conforme;
f) quando necessario, i risultati dell’esame vengano revisionati e l’utente ne venga informato;
g) sia specificata la responsabilità di autorizzare la ripresa del lavoro.

Sono adottate azioni correttive commisurate al rischio di ricorrenza dell’attività non conforme.
	
	
	
	
	

	7.6
	Controllo dei dati e gestione delle informazioni
	
	
	
	
	

	
	Sono definite le autorità e le responsabilità per la gestione dei sistemi informativi, compresa la manutenzione e la modifica dei sistemi informativi che possono influire sulla cura del paziente?

Il sistema utilizzato per la raccolta, l’elaborazione, la registrazione, la comunicazione, l’archiviazione o il recupero dei dati e delle informazioni sugli esami viene:
a) validato dal fornitore e verificato per la funzionalità dal laboratorio prima dell’introduzione? Eventuali modifiche al sistema, inclusa la configurazione del software di laboratorio o le modifiche al software commerciale standard, sono autorizzate, documentate e validate prima dell’attuazione?
b) documentato, e la documentazione prontamente disponibile agli utenti autorizzati, inclusa quella per il funzionamento quotidiano del sistema?
c) attuato tenendo conto della sicurezza informatica, per proteggere il sistema da accessi non autorizzati e salvaguardare i dati da manomissioni o perdite?
d) impiegato in un ambiente conforme alle specifiche del fornitore o, nel caso di sistemi non informatici, si prevedono condizioni idonee a salvaguardare le registrazioni e trascrizioni manuali?
e) manutenuto in modo da garantire l’integrità dei dati e delle informazioni, includendo la registrazione dei guasti del sistema e le opportune azioni immediate e correttive.
Il Laboratorio controlla i calcoli e i trasferimenti di dati in modo appropriato e sistematico?

Sono definiti processi pianificati per mantenere l’operatività in caso di guasto o durante i periodi di interruzione dei sistemi informativi?

Se i sistemi informativi del laboratorio sono gestiti e mantenuti fuori dalla sede o tramite un fornitore esterno il laboratorio garantisce che il fornitore o l’operatore del sistema rispettino tutti i requisiti applicabili di cui sopra?
	
	
	
	
	

	7.7
	Reclami
	
	
	
	
	

	
	Il processo di gestione dei reclami adottato dal laboratorio: 
a) è descritto considerando le fasi di ricezione, valutazione della fondatezza e analisi del reclamo, di scelta delle azioni da intraprendere?
b) prevede la rintracciabilità e la registrazione dei reclami, incluse le azioni intraprese per risolverli?
c) assicura che venga intrapresa ogni azione appropriata?

Una descrizione del processo di gestione dei reclami è resa pubblica?

Analizzando i reclami ricevuti dall’ultima visita vi è evidenza dell’applicazione del processo previsto, comprese le attività di:
· conferma di aver ricevuto il reclamo, 
· raccolta delle informazioni necessarie per valutarne la fondatezza, 
· comunicazione dell’esito al reclamante 
· se del caso, rapporti sullo stato di avanzamento?

Nella risoluzione dei reclami si evidenziano azioni discriminatorie? 

La risoluzione dei reclami è effettuata da, o riesaminata e approvata da persone non coinvolte nelle attività nell’oggetto del reclamo in questione? 
Quando le risorse non lo permettono, è definito un approccio alternativo che non comprometta l’imparzialità?
	
	
	
	
	

	7.8
	Pianificazione della continuità delle attività e della preparazione alle emergenze
	
	
	
	
	

	
	Il laboratorio ha identificato i rischi associati a situazioni di emergenza o altre condizioni in cui le attività di laboratorio sono limitate o non disponibili?

Per consentire il proseguimento delle operazioni in seguito ad una interruzione delle attività, è stabilita una risposta pianificata alle situazioni di emergenza, tenendo conto delle esigenze e delle capacità di tutto il personale di laboratorio interessato?

Sono fornite informazioni e formazione adeguate al personale di laboratorio interessato?

Ove possibile, i piani sono periodicamente verificati e la capacità di risposta pianificata è esercitata? 

Il laboratorio tiene conto delle reali situazioni di emergenza e ha intrapreso azioni per prevenirne o mitigarne le conseguenze, adeguate all'entità dell'emergenza e al potenziale impatto?
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	8.1 
	Requisiti generali
	
	
	
	
	

	8.1.2
	Il Laboratorio, nell’attuazione del sistema di gestione, ha scelto di soddisfare i requisiti da 8.1 a 8.9 della norma o di implementare e mantenere un sistema di gestione della qualità (ad esempio in conformità con i requisiti della ISO 9001)?
	
	
	
	
	

	8.1.3
	Nell’audit si è osservato che il personale coinvolto nelle attività di laboratorio conosce gli obiettivi e le politiche rilevanti e che è consapevole del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione, dei benefici del miglioramento delle prestazioni e delle conseguenze derivate dalle non conformità ai requisiti del sistema di gestione?
	
	
	
	
	

	8.2
	Documentazione del sistema di gestione
	
	
	
	
	

	
	La direzione del Laboratorio ha stabilito politiche e obiettivi per il conseguimento degli scopi della norma e in particolare che riguardino la competenza, la qualità e il funzionamento coerente del laboratorio? 

La Direzione del Laboratorio ha fornito evidenza del suo impegno nello sviluppare ed attuare il sistema di gestione e nel migliorarne in modo continuo l’efficacia? 

La documentazione, i processi, i sistemi e le registrazioni relativi al soddisfacimento dei requisiti della norma sono inclusi nel sistema di gestione, ne sono il riferimento o sono collegati ad esso? 
Il personale del Laboratorio ha accesso alla documentazione del sistema di gestione relativamente alle proprie responsabilità?
	
	
	
	
	

	8.3
	Controllo dei documenti del sistema di gestione 
	
	
	
	
	

	
	C’è evidenza che il Laboratorio assicuri che:
a) i documenti siano identificati in modo univoco;
b) i documenti siano approvati relativamente alla loro adeguatezza da parte di personale autorizzato prima dell'emissione;
c) i documenti siano periodicamente riesaminati e aggiornati secondo necessità;
d) le versioni vigenti dei documenti applicabili siano disponibili presso i punti di utilizzo e, ove necessario, la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;
e) siano identificate le modifiche e lo stato di revisione attuale dei documenti;
f) i documenti siano protetti da modifiche non autorizzate e da eventuali cancellazioni o rimozioni;
g) i documenti siano protetti dall'accesso non autorizzato;
h) sia impedito l'uso involontario di documenti obsoleti, contrassegnandoli con idonea identificazione se conservati a qualsiasi scopo;
i) almeno una copia cartacea o elettronica di ciascun documento controllato obsoleto sia conservata per un determinato periodo di tempo o in conformità ai requisiti specificati applicabili.
Viene effettuata l’attività di aggiornamento dei documenti di origine esterna (norme, metodi di esame, etc.) e con quale frequenza viene effettuata la verifica? L’attività di aggiornamento è efficace?

MEMO: si ricorda che il laboratorio è tenuto ad applicare le nuove versioni dei documenti di origine esterna entro tre mesi dall’emissione, ove non diversamente definito dall’ente che li ha emessi. 
	
	
	
	
	

	8.4
	Controllo delle registrazioni 
	
	
	
	
	

	
	Con quali forme e tipi di registrazioni (es. cartacee, informatiche) il laboratorio fornisce evidenza delle attività che influiscono sulla qualità degli esami e come dimostra che le stesse siano effettuate nel momento in cui sono eseguite?

In caso di modifiche alle registrazioni è possibile risalire a versioni precedenti o a osservazioni originali? Sono conservati sia i dati e i file originali che quelli modificati, compresa la data e, se del caso, l'ora, della modifica, un'indicazione degli aspetti modificati e del personale che ha apportato le modifiche?

Il Laboratorio adotta modalità per tenere sotto controllo l’identificazione, la conservazione, la protezione, il back-up, l'archiviazione, il recupero, il tempo di conservazione e l'eliminazione delle proprie registrazioni? 
Il Laboratorio conserva le registrazioni per un periodo di tempo coerente con i requisiti degli esami, la legislazione applicabile, e in linea con i rischi identificati e con quanto previsto da RT-35?

Durante l’audit l’accessibilità alle registrazioni che è stato necessario consultare si è dimostrata adeguata?

	
	
	
	
	

	8.5
	Azioni per affrontare rischi e opportunità di miglioramento
	
	
	
	
	

	
	Il Laboratorio ha individuato i rischi e le opportunità di miglioramento associate alle sue attività al fine di (8.5.1):
a) prevenire o ridurre impatti indesiderati e potenziali errori nelle attività di laboratorio;
b) conseguire il miglioramento, agendo sulle opportunità;
c) assicurare che il sistema di gestione raggiunga i risultati attesi;
d) mitigare i rischi per la cura del paziente;
e) contribuire al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi del laboratorio.
Il laboratorio ha adottato azioni sui rischi identificati e sulle opportunità di miglioramento, sulla base delle priorità stabilite e in proporzione al potenziale impatto sui risultati degli esami di laboratorio, nonché sulla sicurezza del paziente e del personale?

Le azioni adottate sono integrate e attuate all’interno del proprio sistema di gestione e ne è valutata l'efficacia?
	
	
	
	
	

	8.6
	Miglioramento
	
	
	
	
	

	
	Sono evidenti attività di miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione in linea con gli obiettivi e le politiche e dirette alle aree di maggiore priorità (compresi i processi di pre-esame, esame e post-esame) sulla base dell’analisi dei rischi e delle opportunità? 

È valutata l’efficacia delle azioni intraprese? 

Sono comunicati al personale i propri piani di miglioramento e i relativi obiettivi?

Il Laboratorio ha ottenuto informazioni di ritorno dai propri pazienti, utenti e personale?  
Queste informazioni vengono analizzate e utilizzate per migliorare il sistema di gestione, le attività di Laboratorio e il servizio agli utenti?

È fornita comunicazione al personale sulle azioni intraprese derivanti dal loro feedback?
	
	
	
	
	

	8.7
	Non conformità e azioni correttive 
	
	
	
	
	

	
	In caso di non conformità, il Laboratorio:
a) intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla? Ne affronta le conseguenze, con particolare attenzione alla sicurezza del paziente?
b) determina la/e causa/e della non conformità?
c) valuta l'esigenza di azioni correttive per eliminare la(e) causa(e) tramite:
riesame e analisi delle non conformità,
valutazione in merito a non conformità simili,
valutazione del/dei rischio/i potenziale/i e dell'effetto/i qualora la non conformità fosse ricorrente.
d) attua ogni azione necessaria?
e) riesamina l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa?
f) aggiorna, se necessario, i rischi e le opportunità?
g) effettua, se necessario, modifiche al proprio sistema di gestione?
Le azioni correttive sono adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate (8.7.2)?

Il laboratorio conserva registrazioni delle non conformità, e delle azioni correttive intraprese e della valutazione della loro efficacia (8.7.3)?
	
	
	
	
	

	8.8
	Valutazioni
	
	
	
	
	

	8.8.1
	Il laboratorio effettua valutazioni a intervalli pianificati per dimostrare che la gestione, il supporto e i processi di pre-esame, esame e post-esame soddisfano le esigenze e i requisiti dei pazienti e degli utenti del laboratorio e per garantire la conformità ai requisiti della norma?
	
	
	
	
	

	8.8.2
	Il laboratorio ha definito un processo di monitoraggio degli indicatori di qualità 
Esiste un piano che per ogni indicatore definisca lo scopo, la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati, l’interpretazione, i limiti attesi, le azioni da attuare e la durata del monitoraggio?

Gli indicatori sono riesaminati periodicamente per garantire la loro adeguatezza?

	
	
	
	
	

	8.8.3
	Il Laboratorio conduce audit interni a intervalli pianificati?

Il Laboratorio ha pianificato, definito, attuato e mantenuto attivo un programma di audit che tenga conto di: 
· priorità date dal rischio per i pazienti, 
· rischi identificati, dei risultati degli audit esterni e interni precedenti, delle non conformità, incidenti e reclami, dei cambiamenti che interessano l’attività di laboratorio?

Sono definiti gli obiettivi, i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit? 

Il personale che effettua gli audit è formato, addestrato e qualificato per effettuare audit a fronte della norma, e qualora le risorse lo consentano, è indipendente dall'attività oggetto di audit? È comunque assicurata l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit interno?
È assicurato che i risultati degli audit siano riportati al personale pertinente?

Sono adottate correzioni e azioni correttive appropriate senza ritardo?

Sono conservate registrazioni relative al programma e ai risultati di audit?
	
	
	
	
	

	
	Quanto sopra prende in considerazione anche i POCT, ove applicabile?
	
	
	
	
	

	8.9
	Riesame di Direzione 
	
	
	
	
	

	
	Il sistema di gestione è sottoposto periodicamente a riesame da parte della direzione?

Vengono registrati gli input per il riesame e comprendono informazioni relative a:
a) stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della direzione, modifiche interne ed esterne al sistema di gestione, modifiche del volume e del tipo di attività di laboratorio e adeguatezza delle risorse;
b) raggiungimento degli obiettivi e adeguatezza delle politiche e delle procedure;
c) esiti di valutazioni recenti, monitoraggio dei processi mediante indicatori di qualità, audit interni, analisi delle non conformità, azioni correttive, valutazioni di enti esterni;
d) feedback e reclami di pazienti, utenti e personale;
e) assicurazione della validità dei risultati;
f) efficacia di eventuali miglioramenti implementati e azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità di miglioramento;
g) prestazioni di fornitori esterni;
h) risultati della partecipazione a programmi di confronto interlaboratorio;
i) valutazione delle attività POCT;
j) altri fattori rilevanti, come attività di monitoraggio e formazione?

Gli output del riesame della Direzione comprendono azioni e decisioni in merito ad almeno i seguenti elementi:
a) l'efficacia del sistema di gestione e dei suoi processi;
b) il miglioramento delle attività di Laboratorio relative al soddisfacimento dei requisiti della norma di riferimento;
c) la fornitura delle risorse necessarie;
d) miglioramento dei servizi ai pazienti e agli utenti;
e) eventuali esigenze di cambiamento?
A seguito di rilievi le cui azioni correttive comportano investimenti particolari o modifiche organizzativo-strutturali, il laboratorio ha valutato la necessità di effettuare un riesame straordinario (RT-35)?
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